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- Tutoriel -

Utilisation du logiciel PicoLog

Picolog recorder est un logiciel qui permet de récupérer en temps réel les tensions de 8 
thermocouples de n'importe quel type. Il permet aussi l'extraction de ces données pour les traiter 
avec IGOR Pro par exemple. iI s'utilise avec l'interface TC-08 de chez PICO (ref ens PhG5.A.20):

On détaillera tous les paramètres dont nous aurons besoin pour les expériences qui utilisent ce
matériel (surfusion de l'étain, Conduction thermique du cuivre,...) puis nous verons comment

exporter les données sous Igor Pro.
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Lorsqu'on lance le programme nous observons cette fenêtre:

Il nous faut configurer ce que l'on veux récupérer de l'interface en faisant Fichier - > Nouveaux
réglages. On a ensuite cette fenetre:

Pour le premier choix on prendra toujours 'Continu temps réel'. Il est possible d'utiliser 
plusieurs TC-08 pour démultiplier les mesures avec l'option 'Utiliser plusieurs convertisseur'. 

Pour le second choix, 'Stop' arrêtera l'acquisition après le temps que vous lui aurez indiqué 
dans la fenetre suivante. Avec 'Répéter immédiatement' le logiciel recommencera de nouvelles 
acquisitions avec des paramètres identiques une fois la précédente terminée. Le logiciel placera 
chaque nouvelle aquisition dans un nouveau fichier .

Sur cette fenetre on peut choisir la durée de l'acquisition.

Ensuite vient une fenêtre pour choisir l'interface utilisée, on choisira bien sur 'TC-08', seule 
option possible.
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La fenètre ci-dessous, qui apparait après la dernière opération, présente certaines 
incohérences:

Lorsqu'il est noté 'utilisée', la voie n'est pas utilisée. Pour la fréquence, on choisira 50Hz, il 
s'agit du filtrage de la tension de secteur. On double clique sur chaque voie pour définir le type de 
thermocouple utilisé, eventuellement lui donner un nom (il est inutile d'activer le filtre):

Il faudra réaliser cette opération pour toutes les voies que l'utilisateur souhaite exploiter.
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Une fois toutes les étapes précédentes faites nous avons ceci: 

Pour information: ce présent tutoriel a été réalisé sur l'expérience de conduction thermique du
cuivre avec le materiel de NOVA Physics THC100 qui utilise 7 thermocouples type T.

Il nous faut maintenant créer le fichier dans lequel seront enregistrées les données. Pour cela: 
Fichier -> Nouvelles données
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L'acquisition est enfin prète a être lancée, cliquez sur l'icone 'play' en rouge:

Une fois l'acquisition lancée, on peut suivre l'évolution des températures via le graphique ou le
tableur (les icones en haut a droite):

Si l'échelle n'est pas adaptée, on ira dans les options de visualisation (icone 'check' a droite) et 
mettre tout les paramètres en automatique.

!-!-!  Important  !-!-!
Il y a un bug récurrent qui fait que lorsque l'on quitte le logiciel et qu'on le ré-ouvre, c'est le

logiciel PicoLog Player qui se lance à la place. Ils se ressemblent beaucoup mais on ne peut rien
faire avec ce dernier. La solution est soit de redémarrer le PC, soit d'arreter le processus dans le

gestionnaire de tâches (ctrl+alt+suppr).
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- Rapatriement des données sous IGOR Pro -

Dans le mode Tableur:

Il faut séléctionner toutes les lignes (bouton bleu clair, avant dernier en haut a droite) puis les 
coller dans le presse-papier (le deuxieme bouton, qui est jaune). Ensuite on ouvrira un fichier texte
où l'on collera les données. On peut supprimer les 2 premières lignes qui sont inutiles et il faudra, 
en utilisant la fonction rechercher/remplacer, changer toutes les virgules en points:

Dans Igor Pro, on effectuera Data -> Load Waves -> Load General Text... et les données pourront 
êtres exploitées.


